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1. Код образца (пробы): 06.20.16.17407 33

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): Автономная некоммерческая организация "Российскаясистема качества" (Роскачество)

2. Цель исследований, основание: Разовая заявка, договор № 113-РСК/2016 от 08.09.2016

4. Юридический адрес: г.Москва

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):
страна: Россия

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Шоколад молочный 40РСКООО39/1

7. Место отбора:

8. Время и дата отбора:
Ф.И.о., должность: Заказчик
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Тип
№

Срок

№п/п
Заводской номер свидетельства

прибора

о поверке действия
1

Система проточно-инжекционная "FIМS-400"
40188090602 сп 1218850 от 20.03.2017

21.03.2016
2 Спектрофотометр

атомно-абсорбционный 80088090601 сп 1218846 от 20.03.2017
"AAnalvst 800"

21.03.2016
3 Хроматограф газовый модель "Clarus 600"

665N8 I 00702 сп 1165351 от 01.03.2017
02.03.2016

4 Хроматограф жидкостной "Series 200"
291N809240IA сп 1165346 от 01.03.2017

02.03.201610. Дополнительные сведения:
Пластиковая красная пломба (полиэтиленовый пакет) 10811589

11. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции:
ТР те 021/201 1 "О безопасности пищевой продукции."
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№№ Определяемые Единицы Результаты Величина
НДнаметодып/п показатели измерения испытаний допустимого
исследованийуровня1 2 3 4 5 6

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Образец поступил 24.11.2016 16:50

внуrрилабораторный номер образца (пробы) 17407 - 5359
дата начала испытаний 24.11.2016 16:50 дата окончания исследований 01.12.2016 10:521 Свинец мг/кг менее 0,01 не более 1,0 МУК 4.1.986-002 Мышьяк мг/кг менее 0,01 не более 1,0 гост 31707-20123 Кадмий мг/кг менее 0,01 не более 0,5 МУК 4.1.986-004 Piyrь мг/кг 0,00100±0,00020 не более 0,1 МУК 4.1.1472-035 Афлатоксин В 1 мг/кг менее 0,003 не более 0,005 гост 30711-20016 ДДТ и его метаболиты мr/кr менее 0,01 не более О, 15 гост 23452-20157 Гексахлорциклогексан мг/кг менее 0,01 не более 0,5 гост 23452-2015(альфа-,бета-,rамма-

изомеры)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАllИЙ)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: химик-эксперт Широбокова Г. А.

7
Зав. отделениемфизико-химическихметодов ~Полторацкий А. Ю.

Зав. санитарно-гигиеническойлабораториейd LL/! Сс...,г_._/ , -· Иванова Л. И.
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