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СОЮЗЭКСПЕРТИЗА

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЩИЯ кGОЮ3ЭКСПЕРТИЗА)D
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПМАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(АНО кСОЮ3ЭКСПЕРТИЗА> ТПП РФ)

Юридический адрес (адрес места нахощqения): ,125375, г, Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, ул. flМИТРОВl(A М,, д, 13/17, стр, 1

Исльпательный Афитра)<ный Цевтр Главного Экспертно-аналитического l_{eHTpa <СОЭКС> АНО
(СОЮ3ЭКСПЕРТИЗА> Торгово-промышленной палаты Российской Федерации

(ИАЦ ГЭАЦ <СОЭКС> АНО <СОЮЗЭКСПЕРТИЗА,, ТПП РФ)

Факгический адрес места осуlлествления деятельности: 125375, РОССИЯ, Москва г, вн,тер,г.
муницилальный округ Тверской, ул_ Дмитровка М,, д, 13/17, стр, 1, стр. 3

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU 21АЯ10

утвЕрх{ддю
Руков итель испытательного

нтраар ажно
Е.А. олейник

202

протокол испытАниЙ м oooz+lo 1 -2о24
от 2о.о2.2о24

Наименование образца испытений Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное
вымороженное. Объем: 1000 мл, Масса нетто: 920 г. Дата
изготовления: 14.11 ,202З г. (годен до: 14.11.2024 г,\,
Упаковка: РЕт 304Рск001 9/4

Регистрационный номер образца в
ИАl_]:

0067 4l01-2024

Упаковка рЕт
Маркировка ,Щата изготовления: 14,11.2023 г, (годен до: 14.11.2024 г.)
Этикетка

для проведения 3аявка на проведение испытания от 29,01,2024

наименование заказчика Ано ( Российская система качества))
Юридический адрес заказчика г, Москва, ул, Орджоникидзе, д,12
Фактический
осуществления
заказчика:

адрес места
деятельности

г. Москва, ул, Оррконикидзе, д.'l2

Контакгные данные заказчика Раб,:+7 (495) 77743-12 (253)
инн заказчика 9705044437
наименование изготовителя образец обезличен и зашифрован
Юридический адрес изготовителя

тел. + 7 (495) 660-58-68. e-mail: oleinik(asoex.ru. info@soex.ru

1

1"
+rld

основание
испытаний:



Факrический адрес места
осуществлен ия деятельности
изготовителя
наименование заявителя
Юридический адрес заявителя
Факгический
осуществления
заявителя

адрес места
деятельности

Дата и время получения образце в
ИАl_t:

31,01.2024 в 16:00

Количество, ед, изм 1

Акr обора (номер и дата) Nq б/н от 29.0,1.2024
отбор образцов осуществляется заказчиком

ИАЦ не осущестшяет отбор образцов в области аккредхтацни н не несет
ответственность за стадню обора образцов н ннформацrtю, представленную 3аказчиком
Цель проведения испьпания
Дата начала проведения испытаний 02,02-2024
Дата окончания
испытаний

проведения 13,02.2024

Продолжение протокола испытаrтий Ns 00674/01-2024 от 20.02,2024

Сведения о примоняемых средствах хзмерений и испытательном оборудовении

Перепечатка или частичЕое воспроизводство протокола без тплсьменного разрешсния испытатеJIьного
центра з:rпрещено.

ПоrryченьIе результаты истrытаний (измерений) относятся к предостilвJIенному заказчиком образчу.
ИспытательIшй центр несет ответственность за всю информыппо, предоставленrr},ю в протоколе

испытанш! за искJIючением с.lryчаев, когда информация предоставJuIется закаalчиком.
Протокол исrштаний без тrтгульного листа недействителен

Наимено8ание, тип (марка),

регистрационный номер
зав, м или инв, м или

уникал, иден, М Данные о поверке (калибровке)/ аттестации

1 2 з
Весы неавтоматического дейqrвия тип
SQP модификация SQP-A PRAсTUl\4 224-
1oRU рег М 57665-14

зав, м 00з1811050 свидетельство о поверке м с-мдJ16-11-
202З1296179701 от 1 6. 1 1 .2023. до 15.1 1 .2024l

Бюретка лабораторная стекrrянная
"МиниМедГ'lром" тип 1, исполнение 2
(нодификация 2) рег М 79690-20

зав М 09 з39 Свидетельство о первичной ловерке М С-БЕ/20_
09-202З/280421 800 от 20,09,2023 (Первичная
поверка до ввода в эксплуатацию)

Бюретка лабораторная стемянная
"МиниМедПром" тип 'l, исполнение 2
(модифи(ация 1) реr М 79690-20, Россия,
ООО "МиниМедПром", 202З r,

зав. М 09 155 Свидетельство о первичной поверке М С-БЕ/20-
09-2023128129з17 1 от 20,09,202з

Водя8ая баня ТБ-4А STEGLER зав, М 1404З8 БУ (Роqrест-мооса) м 442-1000-025120-202З-
1404З8 от 24,05,202Зr до 2З,05.2024r

TepMoiieTp стеклянный лабораторный
типа ТЛ-2 (ТЛ-2 tФ2) реr М 5З986-1З

зав lф 102 Свидетольство о поверке МС-АВФ/10-06-
202,1/71884308 от 1 0,06.2021 r до 09.06.2024r

TepuoMeTp стеклянный лабораторныйтип
ТЛ-2(uодификация ТЛ-2 МЗ исп,2)рег, М
5з986_1з

зав, М 66 Свидетельство о поверке М С-АВФ/З1-08-
202З127 8229960от З1,08,202Здо 30,08,2025

Цилиндр тип исполнений 1,3 (10, 25, 50,
100, 250, 500, 1000, 2000) реr М 24176-07

зав, N9 11,14654 Свидетельство о первичной поверке М С-БЕ/26-
o7-202zla4576467 от 26.О7 2022 до З1 ,12.2О99

Цилиндр тип исполнений 1,3 (10, 25, 50,
100, 250, 500, 1000, 2000) реr М 24176-07

зав, м 08,08457 Свидетельство о первичной поверке М С-БЕ-/25-
08-2022/190590891 от 25.08,2022 до 31 ,12,2099г,

Цилиндр тип исполнений 1,З (10,25,50,
100,250, 500, 1000,2000) р€г М 24176-07

зав. М 12,11197 свидетельство о пврвичной поверке Nr с-БЕ/28-
12-2021 l132877771 от 2В.12.2О21 до З1,12,2099г,

Весы неавтонатического дейсrвия тип
SQP модификация SQP-A PRACTUM 224-
1oRU рег М 57665-14

зав М 0031708040 свидетельство о поверке М с-мА/,16-1 1-
202З129617970З от 16.11.2О2Зl до 15,11.2О24l

Секундомер механический тип СОПпр,
СОСпр (модификация СОПп}2а-3-000)
рег, М 11519-06

зав l'ф 5058 Свидетельство о поверке М С-МЛ21-'l1-
202З12958696Зб от 21.11.2О2З l до 20.11.2024l

Странпца 2 rз З



наименование
определяемого

показателя, единица
измерения

Метод (uетодика)
испытаний,
изirерений

Результат
ислытания

(измерения)'t'

Норuа по
нд

1 2 з 4 5 6
Органолептические показатели
Запах и вкус гост 5472-50 Без запаха.

обезличенный
вкус

Темпераryра, "С 21,3;
Влакность, % 51,6
Атмосферное
давление, кПа 97,4

Фи3ико химические показатели
кислотное число, мr кон/r гост 2569з-85 0,10t0,02--' Темпераryра, 'С 21,5;

ВлФкность, Уо 59,4;
Атмосферное
давление, кПа 98,З

Цветное число, мг йода гост 5477_2015 2 Температура, 'С 21,5;
Влажность, % 59,4;
Атмосферное
давление, кПа 98,З

Холодный тест гост 1129-201з
п,8,12
приложевиие Д

положительныи Температура"С 21,5;
влакность, % 59,4;
Атмосферное
давление, кПа 98,3

выдерr(ивает
испытание

наличие мыла гост 5480_202з не обнар)д(eно
(менее 0,02%)

Температура, 'С 21,5;
ВлахФость, % 59,4:
Атмосферное
давление, кПа 98,3

гост 2659з-85 0,10i0,01'-- Темпераryра, 'С 21,5;
Влажность, % 59,4;
Атмосферное
давление, кГ]а 98,З

Прололжение протокола исIштаний N9 00674/01-2024 от 20.0?.2024

Результаты пGпытанIй (хзмеренхй) и дополнительная информация

Место осущесгвления деятельности; 125375, РОССИЯ, Москва г, вн,тер.г. муниципальный округ
Тверской, ул.,Щмитровка М,, д. 13/17, стр, 3

**" с погрешностью относительной/абсолютной

Протокол соGтавил:

Ведущий эксперт, В,А. Пронина

конец протокола испытаний

Перепечатка или частичtlое восIIроизводство протокола без письмешrою рlврешения испытательного
цеrФа запрещено.

По,тученRые результаты исrштаний (rзмеренпй) относягся к предост:lвленному заказчиком обРаЗrrу.

Испытательtшй цен,гр несет ответственность за всю информацtiо, предоставлекнr'Iо в IIРОТОКОЛе

исIБтаний, за искjIIочением сrryчаев, когда информация предоспrвляется закzlзчиком.
Протокол исIытаний без тиryльного листа недействrтгелен

Странича 3 и,з 3

Перекисное число, ммоль
(112 o)l(l

Условия провед€ния
испытаний

.Qополвительна |

я информация 
|
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СОЮЗЭКСПЕРТИЗА

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЩИЯ кСОЮ3ЭКGПЕРТИЗА)D
ТОРГОВО_ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛДТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(АНО кСОЮ3ЭКСПЕРТИ3Ап ТПП РФ)

Юридический адрес (адрес места нахоr{дения): 125375, г, Москва, ВН.ТЕР,Г, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, ул. flМИТРОВl(A М,, д, 13t17, стр. 1

Испытательный АрбитрФt{ный Центр Главного Экспертно-аналитического Центра <СОЭКС> АНО
кСОЮ3ЭКGПЕРТИЗА) Торгово-промыцJленной палаты Российской Федерации

(ИАЦ ГЭАЦ (СОЭКС) АНО (СОЮ3ЭКСПЕРТИЗА) ТПП РФ)

Факrический адрес места осуществления деятельности: 125375, РОССИЯ, Москва г, вн.тер.г
муниципальныЙ округ Тверской, ул, Дмитровка М., д. 

,13/17, стр, 1, стр. 3

тел_{ (495) 660-58-68, e-mail: OIeinik@soex.ru; info@soex,ru
,+|

р5):

УТВЕP)(ДДЮ:
Руководитель испытательного
а ажно тра

.А, олейник
20

м.п

протокол испытАниЙ м oooztlo 1 -2о24
от 2о.о2.2о24

Наименование образца испытаний Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное
вымороженное. Объем: 'l000 мл, Масса нетто: 920 г. Дата
изготовления: 14.11,2023 г. (годен до; 14.11.2024г,\.
Упаковка: РЕт 304Рск001 9/4

Регистрационный номер образца в
ИАl_|:

00671l01-2024

Упаковка рЕт
Маркировка Дата изготовления: 14,11,202З г. (годен до: 14.11.2О24 г.\

Этикетка
основание
испытаний:

для проведения 3аявка на проведение испытения от 29.01.2024

наименование заказчика: АНо (Российская система качества>
юDидический адрес заказчика г. Москва, ул. Ормоникидзе, д,12
Фактический
осуu]ествления
заказчика:

адрес места
деятельности

г. Москва, ул, Орджоникидзе, д,]2

контакrные данные заказчика Раб,: +7 (495) 777-4З-12 (253\
инн заказчика 9705044437
наименование изготовителя образец обезличен и зашифрован
юридический адрес изготовителя



Факгический адрес места
осуцествления деятельности
изготовителя
наименование заявителя
юридический адрес заявителя
Факгический
осуществления
заявителя
Дата и время получения образца в
ИАЦ:

31,01.2024 в 16:00

Количество, ед, изм 1

Акг обора (номер и дате) N9 б/н от 29.01 .2024
обор образцов осуществляется заказчиком

ИАЦ не осуществляет отбор образцов в области аккредитацих и не несет
ответственность за стадltю обора образцов и информецию, предсташенную 3аказчиком
Цель проведения испытания
Дата начала проведения испытаний 31 ,01 .2024

Дата окончания
испытаний

проведения

ГIродо.лжение протокола исIштаIшй N9 0067 | l01 -2024 от 20 .02 .2024

Результаты испытенхй (хзмерений) и дополнительная информация

Место осуществления деятельностu: 125375, РОССИЯ, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ
Тверской, ул. Дмитровка М., д. 13/17, сrр. 1

Перепечатка }rпп част}lttное воспроизводство протокола без тплсьмеrпrоm разрешения исIIытательного
цеЕгра запрещено.

ПоJryчешше результаты исrштанrлi (rтзмерешrй) опrосяtся к предоставленному заказчиком образlцl.
Истштательrшй цеЕтр цесет ответственность за всю информащ{о, предоставленц/ю в щ)отоколе

исгштаIiий, за исклочением сл)лаев! когда информаrц.rя пр€доставJIяется заказчиком.
Протокол исrъпаний без тиryльного листа недействЕIелеЕ

Наименование, тип (марка),

реrистрационный ноuер
зав, м или инв. м или

уникал, иден. М Данные о поверке (калибровке)/ агfестации

1 2 з
Прибор комбинированный тип
Testo 608-Н1, модификация Testo 608-Н1
рег, М 5З505-13

зав, м 8з802519 N9 С-ДЮП/07-0З-2023/22890З205 от 07,0З,202З до
06.0з.2024

Весы лабораторные электронные, тип
Adventurer модификация Аdчепtч.еr
AR2140, рег, М 18785-00

зав, М 1226з40804 М с_мА,/16-11-202зi2962м251 от 16.11.202згдо
15.11.2o24l

ХроматоФаф жlцкостный тип Wаtеrs
HPLc, (модификация WateБ HPLc) в
соqrаве детепор W996 М Е98996 390М
реr М 15З11-08

зав, м E98SM4 756М М С-МА/08-12-202ЗlЗ0З086579 от 08,12,202Зг до
07.12.2о24l

Дозатор пипеточный механический 1-
канальный Sartorius Proline с варьируемым
обьёмом дозирования 1000 _ 5000 мкл
(тип BloHlT), реr м 36152-12

зав, N9 4543з01989 м с-мдJ1 1 -01-2024/з07з041 5з
от 1 1,01,2024гдо 10.0,1.2025г

Дозатор пипеточный механический 1-
канальный sartorius proline plus с
варьируемым обьёмом дозирования 100 -
1000 мкл (тип BloHlT), рег. М З6152-12

з8в. м 4З287000 м с-мл1 1-01-2024/3071 92з41
от 1 1.01.2024гдо 10.01,2025г

Колба тип 1, 2, 2а, З, 4, 4а (модификация
5, 10, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000,
2000), рег М 25280-08

зав, м07,08987 М С-АИФП4-0З-20221140940956 от 14,0З,2022 до
31,12,2099г,

Странлча 2 из 3

адрес места
деятельности

1з.02,2024

Сведения о применяемых средствех измерений и испытательном оборудовании



наименоваяие
определяемого

показателя, единица
измерения

Метод (uетодика)
испытаний,
измерений

Результат
испытания

(измерения)***

Норма по
нд Условия проведения

испытаний
Дополнительна
я инфорilация

1 2 з 4 5 6
Физико-химические показатели
БугилокGианизол (ЕЗ20),
мг/кг

Ао Ас 98з,15_
1994

Буrилокситолуол (ЕЗ21),
мг/!с

Ао Ас 98з.15-
1994

менее 1

Трет-блил гидрохинон
(TBHQ, ТБГХ), мr/кr

Ао Ас 98з.15_
l994

менее 1

Прололжение протокола испытаI .1й ffs 00671/0I-2024 m 20.022024

*** с погрешностью относительной/абсолютной

Протокол составrл:

Ведущий эксперт, В.А, Пронина

конец протокола испытаний

перепечатка или частцчное воспроrrзводство протокола без rшсьмеIшого разрешенItя исIъгательного

исIштаний, за искJпочением с.цлаев, когда информачия предоставляетýя заказчиком
Протокол испытаний без тrryльного листа недействкtелен

цента запрещено.
Поrцлrешше результаты исгштаний (rзмерений) относглся к предоставленному заказчш<ом образuу,

исIшmтеJьный цент несет ответственность за всю информашло, предостitвлеIfirrlо в протоколе

Странича З из З

] 
менее 1


